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Huumenaytteen (virtsa) kasittely ja
sinetointi

Lue ensin ldapi koko ohje. Kun sinetti on kerran kiinnitetty, sitd ei voi endd
vaurioittamatta poistaa.

1. Poista pienet korkit putkista. Taytd kaksi putkea virtsalla
vetamalla manta ylos ylareunan merkkiviivaan asti. Nosta
putki pystyasentoon (korkkipaa ylos) ja veda manta
pohjaan asti alas.

2. Sulje putket uudelleen korkeilla. Katkaise mannan varsi
taittamalla

3. Kiinnita potilastunnisteet nayteputkiin pystysuoraan,
pitka sivu keltaista katkoviivaa pitkin ja lyhyt sivu
alareunan keltaista viivaa pitkin.
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4. Aloita sinetdinti painamalla sinetin logo osittain
ndytetunnisteen paille. Vie sinetti korkin yli ja painele
huolella putkeen kiinni.

Laita sinetdidyt ndyteputket salpapussiin, jossa on imuliina ja pakkaa putket
niin, ettei sinetti vaurioidu kuljetuksen aikana. Kirjoita sinettinumero
huolellisesti tiytettyyn paperildhetteeseen.
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